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Lagerungsbedingte Fehler bei Creatinin-Bestimmungen
Von E. KiRBERGER1) und H. KELLER
Klinisch-chemisches Zentrallaboratorium des Kantons St. Gallen
(Eingegangen am 20. Dezember 1972/23. Februar 1973)
Heparin-Blutproben, geronnene Vollblut-Proben, Heparin-Plasma und Serum wurden daraufhin untersucht, ob Lagerung bei Raum-
temperatur Einfluß auf die zu messenden Creatinin-Konzentrationen hat. Es zeigte sich, daß konventionelle Verfahren zunehmend falsch-
hohe Creatinin-Werte liefern, wenn die Lagerungszeit länger als 12 h beträgt. Dieser Effekt ist bei Blutproben stärker ausgeprägt als bei
Serum oder Plasma, kann aber auch hier statistisch sicher beobachtet werden. Dagegen liefert die Adsorption des Creatinins an Fullererde
und nachfolgende Bestimmung mittels alkalischer Pikrinsäure auch bei längerer Lagerung unveränderte Werte. Daraus geht hervor, daß
der lagerungsbedingte Fehler durch unspezifische Chromogene zustande kommt. Die Schlußfolgerungen, die sich für die Praxis aus
diesen Beobachtungen ergeben, werden diskutiert.
Errors in the determination of creatinine caused by storage
The effect of storage at room temperature on the determination of creatinine was investigated in heparinized blood, coagulated whole blood,
heparinized plasma and serum. It was found that conventional methods gave falsely high creatinine values after storage of the samples for
more than 12 h, and these became progressively higher with the length of storage. The effect is more marked in blood samples than
in serum or plasma, but it is still statistically significant in the latter. On the other hand, the creatinine values were unchanged, even after
extended storage, if the creatinine was adsorbed into Fuller's earth and then determined with the aid of alkaline picric acid. Thus the
error due to storage is caused by unspecific chromogens. The significance of these observations in the clinical determination of creatinine
is discussed.
Im Untersuchungsmaterial der Einsendepraxis beob-
achtete der eine von uns (E. K.) unerwartet häufig nicht
korrelierende Harnstoff- und Creatinin-Werte. Sy-
stematisches Verfolgen dieser Beobachtung ließ ver-
muten, daß die erhöhten Creatinin-Werte dann auf-
traten, wenn das Untersuchungsmaterial längere Zeit
gelagert worden war. Es wurde daher der Einfluß der
Proben-Verwahrzeit auf die Ergebnisse der Creatinin-
Bestimmungen in geronnenen Vollblutproben oder Serum
oder Plasma untersucht.
Analytische Methoden
A. Im Facharzt-Laboratorium in Frankfurt
1. Manuelle Creatinin-Bestirnmung nach POPPER et al. (1), be-
nutzt wurden die Reagenzien der Biochemica Testkombination
„Creatinin" (TC-CR 15943 TC AD) der Firma Boehringer Mann-
heim GmbH.
2. Venöse Blutentnahmen in konventioneller Weise (Rekord-
spritze, Zentrifugen-Röhrchen aus Glas): nach eingetretener
Gerinnung wurde das Blut sofort oder nach einer Lagerungs-
periode abzentrifugiert und Creatinin im Serum bestimmt.
B. Im Hospital-Laboratorium, St. Gallen
1. Maschinelle Creatinin-Bestirnmung: Technieon SMA 12/60,
Methode nach STEVENS et al. (2). Mit der Maschine werden die
folgenden 12 Parameter simultan aus jeder Probe bestimmt:
Natrium, Kalium, Chlorid, CO2, Calcium, Phosphat, Total-
Protein, Cholesterin, Harnstoff, Creatinin, Harnsäure und Bili-
rubin.
2. Bestimmung -des „währen Creatinin" nach MÜLLER et al. (3).
3. Bestimmung des Pyruvat nach QSOK et al. (4).
4. Blutentnahmen mittels „Monovetten" (5), die mit Ammonium-
heparinat imprägniert waren. Mit Heparinat-Plasma wurde bei
den hospitalisierten Patienten und bei den Probanden des Spital-
laboratoriums gearbeitet. Das eingesandte Material ist auf kon-
ventionelle Weise gewonnen.
5. Statistische Auswertungen (Varianzanalyse, t-Test) wurden




a) Aus den Tageslisten wurden 200 Creatinin-Werte von
internen Patienten ausgewählt, bei denen aufgrund der
übrigen Befunde (Elektrolyte, Harnstoff-N) angenom-
men werden konnte, daß es sich um nierengesunde
Patienten handelt: Kollektiv A der Abbildung 1. Das
Zeitintervall zwischen Blutentnahme und Abzentri-
fugieren dürfte nicht länger als 60 min und zwischen
Zentrifugieren und Analyse nicht mehr als 120 min
betragen haben.
b) Ein analoges Zahlen-Kollektiv B wurde zusammen-
gestellt aus Werten, die von geronnenen Vollblutproben
externer Patienten stammten, vorwiegend aus be-
nachbarten Spitälern eingesandt.
c) Ein weiteres analoges Kollektiv C wurde gebildet aus
eingesandten Serum-Proben.
*) Dr. ERNST KIRBERGER starb am 19. Oktober 1972, während der
Fertigstellung dieser Arbeit.
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Abb. l
Histogramme von Creatini n-Werten nierengesunder Patienten
A. Hospitalisierte Patienten. Differenz zwischen Blutabnahme und
Analyse weniger als 3 h
B. wie A, jedoch eingesandtes Material in Form geronnener Blutproben
C. wie A, jedoch eingesandtes Material in Form von Serum
D. wie A, jedoch Material, das am Samstagnachmittag eingesandt
wurde, und dessen größter Teil vermutlich länger als 48 h gelagert ist.
Bei A, B, C Zahl der Probanden = 200, bei D Zahl der Probanden = 100
Tab. l













auf dem 1 % Niveau signifikant different
auf dem 1 % Niveau signifikant different
auf dem 0,1 % Niveau signifikant different
nicht signifikant different
nicht signifikant different
auf dem 5 % Niveau signifikant different
d) Die Werte des Kollektivs D stammen von. einge-
sandtem Untersuchungsmaterial, das jeweils am Mon-
tag analysiert worden war. Der größte Teil dieses
Materials dürfte am Freitag entnommen worden sein,
so daß dieses Material von der Blutentnahme bis zur
chemischen Analyse länger als 48 h gelagert hat.p
Die vorliegenden Kollektive wurden einer einfak-
toriellen Varianz-Analyse unterworfen: Aus der Ta-
belle l geht eindeutig hervor, daß frisch entnommenes
Material (A) signifikant niedrigere Creatinin-Werte
lieferte als die länger verwahrten Kollektive.
Beobachtung der Creatinin-Werte in Serum-,
Plasma- und Blut-Proben während einer 5-
tägigen Lagerungsperiode des Untersuchungs-
materials, wobei zur Creatinin-Bestimmung
konventionelle analytische Vorfahren heran-
gezogen wurden:
Von 12 gesunden Probanden wurden Blutproben unter
Zusatz von Ammonium-Heparinat entnommen. Die
Hälfte des Materials von jedem Patienten wurde sofort
zentrifugiert und das überstehende Plasma in 4 Glas-
röhrchen (jeweils für einen Untersuchungstag) auf-
geteilt. Die zweite Hälfte wurde nicht zentrifugiert,
sondern direkt jeweils in 4 Glasröhrchen abgefüllt. Die
Glasgefäße wurden durch einen Schraubverschluß
luftdicht verschlössen. Am Entnahmetag und den
nächsten 4 folgenden Tagen wurde in den 12 Plasma-
und in den 12 Blut-Specimen das Creätinin mit dem
SMA 12/60 bestimmt. In der Zwischenzeit lagerten die
Proben bei 25°C, wobei die Röhrchen horizontal lägen.
Sie wurden während der Lagerungsperiode nicht be-
wegt.
Das Ergebnis dieser Untersuchungsserie zeigt Ab-
bildung 2. Zur Prüfung, ob die Differenzen im Sinne
einer Zunahme der „Creatinin"-Konzentrationen si-
gnifikant sind, wurde jeweils der t-Test für gepaarte
Stichproben durchgeführt, die Resultate sind in der
Tabelle 2 wiedergegeben.
Parallele Untersuchungen wurden im Facharzt-Labo-
ratorium an geronnenen Blufr- und Serum-Ptoben durch-












Änderung der Creatinin-Werte von Hepärin-BIut/Plasma-Proben
(12 nierengesunde Probanden) bei Lagerung bis zu 96 h
Aufgetragen sind die Mittelwerte mit Streuungen (l s) von gelagerten
Blut-Proben (.—.) und die Mittelwerte von gelagerten Plasma-
Proben ( x)
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Tab. 2












































_ > keine signifikante Differenz
qualitativ und quantitativ gleichen Resultaten: im
geronnenen Vollblut ist in den ersten 48 h (bei Lagerung
bei Raumtemperatur) ausnahmslos eine Zunahme der
Creatinin-Konzentr%tionen von 3 bis 10 mg/1 zu be-
obachten. In Serum-Proben ist die Zunahme geringer,
beschränkt sich auf die ersten 24 h und ist auch nicht
regelmäßig in jeder Probe zu beobachten.
Vergleich konventioneller Creatinin-Bestim-
mungsverfahren mit Methoden zur Bestim-
mung des „wahren Creatinin"
Analog dem vorstehend geschilderten Vorgehen wurde
in gelagerten Heparin-Blutproben von 11 gesunden
Probanden das „wahre Creatinin" bestimmt. Als Ver-











Änderung der Creatinin-Werte von Heparin-Blut-Proben (11 nieren-
gesunde Probanden) bei Lagerung bis zu 96 h. Aufgetragen sind die
Mittelwerte und Streuungen (l s) der mit dem SMA 12/60 bestimmten
Werte (·—·) und der „wahren Creatinin-Werte" (x x)
mit dem SMA 12/60. Die Abbildung 3 zeigt, daß mit
dem Autoanalyzer eine (weitstreuende) scheinbare
Vermehrung des Creatinin zu messen ist, während das
„wahre Creatinin" über die gesamte Versuchszeit
unverändert bleibt.
Besprechung der Ergebnisse
Die scheinbare Zunahme des Creatinin in Heparin-Blut,
geronnenen Vollblut-Proben, aber auch in Plasma und
Serum während einer Lagerungsperiode ist offenbar
durch unspezifische Chromogene (Übersicht bei 1. c.
(7, 8, 9)) bewirkt.
Orientierende Pyruvat-Bestimmungen (4) zeigten, daß
die rasch einsetzende Pyruvat-Bildung in Vollblut-
proben allein nicht die Grundlage des beobachteten
Effektes sein kann.
Durch Zwischenschalten eines adsorptiven Schrittes
— Adsorption des Creatinin an LLOYDS Reagenz (3, 10,
11) — können die auftretenden Störsubstanzen eli-
miniert werden. Ob auch andere Separationsverfahren,
z. B. die Tetraphenylborat-Methode (8) oder die Oxi-
dation der Störsubstanzen (Übersicht bei 1. c. (7, 11))
ebenfalls ausreichend sind, und ob die kürzlich be-
schriebenen kinetischen Verfahren zur Bestimmung
des Creatinin (12—15) den Lagerungsfehler umgehen,
bleibt noch zu prüfen. Anzustreben ist eine spezifische,
enzymatische Bestimmungsmethode (16—19).
Solange aber die unspezifische und unsensible JAFFE-
Reaktion in den heute üblichen Modifikationen ohne
Berücksichtigung von Störsubstanzen eingesetzt wird,
ergeben sich als Schlußfolgerungen aus den vorliegen-
den Befunden die folgenden Forderungen:
1. Werden zur Creatinin-Bestimmung Routine-Me-
thoden vom Typ des POPPER-Verfahrens eingesetzt, so
darf die Proben-Verwahrzeit 5 h nicht überschreiten,
weil danach der Einfluß des in der Probe entstehenden
Pyruvats und eventuell anderer Störsubstanzen die
Creatinin-Bestimmung meßbar beeinflussen kann.
2. Läßt sich diese Bedingung nicht einhalten, so muß
Serum oder Plasma möglichst kurzfristig nach der
Blutentnahme von den Erythrocyten getrennt und im
Kühlschrank aufbewahrt werden. Zum Versand von
Proben, in denen Creatinin bestimmt werden soll, ist
nur Serum oder Plasma zulässig, eingesandtes Vollblut
darf von einem qualifizierten Laboratorium nicht auf
Creatinin untersucht werden.
3. Aber auch bei eingesandtem Serum oder Plasma ist
bei der ärztlichen Interpretation von Creatinin-Werten
zu berücksichtigen, daß es sich um eine Verfälschung
nach oben handeln kann. Leicht erhöhte Creatinin-
Werte müssen nicht unbedingt Ausdruck einer ver-
minderten Nieren-Leistung sein. Eine rechnerische
Korrektur der Creatinin-Werte ist nicht möglich, da die
Abweichungen vom richtigen Ergebnis nicht voraus-
sehbaren Schwankungen unterliegen, wie es z. B. auch
für Kalium und Phosphat gilt.
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